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Wat	is	promoveren?	
•  Strikt	genomen	 is	de	promo#e	slechts	het	ondeelbare	
moment	 waarop	 de	 hoogleraar	 die	 als	 promotor	
optreedt	 de	 promovendus	 bevordert	 tot	 doctor,	
#jdens	de	promo#eplech#gheid,	na	de	verdediging	en	
de	beraadslaging	door	de	promo#ecommissie	

	
•  Aan	 deze	 promo#e	 gaat	 een	 doctoraatsonderzoek	
vooraf,	 een	 onderzoeksproject	 van	 meestal	 enkele	
jaren,	dat	uitmondt	in	een	proefschriF	



Waar	gaat	het	dan	over?	



…Uitlijnen!	



Methoden	om	prothese	uit	te	lijnen	



Methoden	om	prothese	uit	te	lijnen	



Methoden	om	prothese	uit	te	lijnen	

Nadelen?	 Nadelen?	



Methoden	om	prothese	uit	te	lijnen	



Hoe	gaat	het	in	zijn	werk?	



Hoe	gaat	het	in	zijn	werk?	



Het	onderzoek	



H2.	Eerste	vergelijking	
•  40	om	40	
•  Gematchte	groepen	

•  Bloedverlies	
•  OK-#jd	
•  Opnameduur	

•  Uitlijning	

60	ml	minder	bij	PSM	
10	min	korter	bij	PSM	

Iden#ek	

Lager	%	outliers	PSM	



•  Is	de	posi#e	van	de	prothese	na	de	opera#e	
conform	het	pre-opera#eve	plan?	

	
	
Posi#e	componenten	conform	pre-op	plan,	
behalve	rota#e	van	onderbeen	component	

H3.	Zit	de	basis	goed?	



H4.	Kwalita#ef	goed	bewijs	
•  180	pa#ënten	in	2	centra	

•  Bloedverlies	
•  Opera#e#jd	
•  Opnameduur	

•  Uitlijning	

100	ml	minder	bij	PSM	

5	min	korter	bij	PSM	

Iden#ek	

Geen	verschil	



H5.	Kwalita#ef	goed	bewijs	
•  180	pa#ënten	in	2	centra	

•  Klinische	uitkomst	na	min.	2	jaar	
•  Complica#epercentage	

Geen	verschil	

Geen	verschil	



•  Kan	de	techniek	de	prothesemaat	voorspellen?	

	
Voorspelling	van	maat,	met	foutmarge	van	1	
maat,	was	correct	in	98.5%	van	de	bovenbeen	
componenten	en	in	97.0%	van	de	onderbeen	
componenten	

H6.	Uitbreiding	van	de	mogelijkheden?	

%	aanpassingen	#jdens	OK	bij	standaardplan	vs	goedgekeurd	plan	

Bovenbeen	 Onderbeen	

Standaard	plan	 21,5%	 41%	

Goedgekeurd	plan	 12%	 29,5%	



H7.	De	meetmethode	extra	geëvalueerd	
•  Afgezet	tegen	gouden	standaard,	24	ptn	

•  Betrouwbaarheid	
–  0,7	–	0,8	

•  Validiteit	
–  95%	v/d	verschillen	tussen	-1.9	en	2.4	graden		
–  95%	v/d	verschillen	tussen	-2.9	en	0.7	graden	

Redelijke	tot	goede	betrouwbaarheid,	goede	validiteit	



Conclusie	
•  Evolu#e	in	knie-chirurgie	
–  Past	in	filosofie	van	‘op#maal	plannen	van	planbare	zorg’	
–  Past	bij	‘digitaliserende	zorg’	

•  Verdient	plek	in	arsenaal	

•  Zoals	al#jd	nog	een	aantal	onopgeloste	vragen	
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